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附表6(CNAS-CL01-S02:2022)
“能源之星”实验室质量管理体系核查表
4通用要求
	条 款
	核     查    内    容
	对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
	自查结果说明
	备注

	4.1 公正性

	4.1.1
	实验室是否：

有文件以保持公正性、保证管理层和员工不受来自内部和外部的会影响工作质量的不正当的压力？
	
	
	

	
	建立了处理干预检测结果情况的报告和反馈机制？
	
	
	

	
	有组织机构图？该组织机构图应展示员工的职责、权限，以及负责管理、操作、核查检测结果的所有人员之间的内在关系，以防止出现干扰工作质量的情况。
	
	
	


填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。
2. 本核查表只在CNAS-CL01-S02适用时填写。
5结构要求
	条 款
	核     查    内    容
	对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
	自查结果说明
	备注

	5结构要求

	5.5
	是否有阐明了质量目标、承诺和操作程序的政策？
	
	
	


6 资源要求
	条 款
	核     查    内    容
	对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
	自查结果说明
	备注

	6.2人员

	6.2.2
	是否雇用受过所需教育和培训的有经验的人员实施“能源之星”相关项目的检测？
	
	
	

	6.2.5
	是否定期评价实施“能源之星”检测项目的人员道德水平，并记录评价结果？
	
	
	

	6.3设施和环境条件

	6.3.1
	实验室应配备检测“能源之星”相关项目所需的设施、环境和设备。
	
	
	


7过程要求
	条 款
	核     查    内    容
	对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
	自查结果说明
	备注

	7.2方法的选择、验证和确认

	7.2.1.3
	实验室应制定每项申请的“能源之星”检测方法的作业指导书，该作业指导书应详细说明如何利用实验室的设施、装置、设备和人员进行检测。实验室应持续跟踪“能源之星”检测标准的变化。
	
	
	

	7.4检测或校准物品的处置

	7.4.1
	实验室应在检测开始前与客户就检测完成后对样品的处理方式达成一致。如果检测结果不合格，实验室不应随意处理样品。
	
	
	

	7.7确保结果有效性

	7.7.2
	实验室的质量监控计划应包括所开展的“能源之星”检测项目。实验室除满足CNAS有关能力验证的要求外，还应满足EPA规定的能力验证要求。在CNAS现场评审中，实验室应提供参加EPA指定能力验证活动情况及结果的相关信息。
	
	
	

	7.8报告结果

	7.8.2.1
	“能源之星”检测报告应包含样品的照片，照片应清晰显示样品的具体识别信息，如产品序列号或制造信息标识。如果能源之星产品规范中要求产品需要附带相关文件，如安装说明等，实验室应将此类文件的副本作为检测报告的附件。
	
	
	


8管理体系要求
	条 款
	核     查    内    容
	对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
	自查结果说明
	备注

	8.2管理体系文件（方式A）

	8.2.1
	实验室的管理体系中应有阐明质量目标、承诺和操作程序的政策。
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